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l  E' una complicanza rara 

l  Incidenza < 0.5% delle procedure di chiusura dei DIA-
PFO 

l  Precoce :  durante o nei primi giorni dalla procedura 

l  Tardiva 

l  Complicanza grave, talora con rischio di vita. 

l  Anche asintomatica o paucisintomatica. 
 













Tunnel 33 mm , septum II 12 mm, ASA 













 Diagnosi di embolizzazione device 

 

l  Rx torace 
l  ETT 
l  ETE 



Morfologia dei PFO 

 

l  ASA 

l  Spessore settum secundum > 10 mm 

l  Rim inadeguato 

l  Tunnel lungo 

l  Setto membranoso floppy 

 

 
 



Cause embolizzazione 

 

l  Sizing inadeguato 

l  Malapposizione  

l   Imperfetto allineamento device  al SIA  

l  Erosione 



Malapposizione 



Impianto e corretto posizionamento 

l  Utilizzo dell'ETE o ICE 

l  Sizing balloon per DIA 

l  Ritiro con  allineamento del device sul SIA  ( rotazione 
del catetere ) 

l  Push and pull  ( Minnesota manouvre ) 

l  Eventuale puntura transettale se tunnel lungo ed 
inadeguato 

l  In presenza di ASA device piu' grande per stabilizzare il 
SIA 



Sizing balloon 



Allineamento device al SIA 



Push and pull 



 Rilascio device 



 Eco 3D 





l  Possibile ricattura percutanea in circa il 50% dei casi 

l  Ricattura chirurgica 

l  Introduttori di largo diametro 

l  Goose neck snares 

l  Biotomi 

l  Guide rigide o cateteri 







Embolizzazione device nel cono della pomonare. 



Embolizzazione in a. polmonare 



Embolizzazione  device in aorta 



Embolizzazione in atrio destro 









WATCHMAN IN VENTRICOLO SINISTRO 



CONCLUSIONI 

l  L'embolizzazione dei device di occlusione dei DIA-PFO e' 
un'evenienza rara ma potenzialmente grave. 

l  La migliore strategia é di prevenire la complicanza con un adeguato 
studio dell'anatomia, sizing corretto, scelta del device. 

l  E' possibile un ritiro per via percutanea dei device. 

l  Tutti gli operatori dovrebbero aver dimestichezza con le tecniche e 
con i materiali necessari per il ritiro per via percutanea dei device di 
occlusione dei DIA-PFO. 
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